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Vizsgalati eredmények
Kamra adatai
Cég neve: Sebestyén és tarsa kft.

Kamra gyartdja: Kaufman és trsa. Bt. Gyartas éve: 2017.
Tipusa: -
Hossza: 6 m Szélessége: 3 m Magassaga: 3,00

A bemutatott hékezelés jellemz6 adatai
Fafaj: fenyd
Termék megnevezése: Flirészaru
Faanyag becstlt mennyisége [m”]: 10
Hokezelt termék atflitendd maximalis vastagsaga[mm] 50
Hékezelés regisztraciojanak maodja: Faanyag bels6hémérséklete
Szamitogép dltal nyomtatott jegyz6konyv megfeleld: igen

A kamra hitelesité vizsgalatanak eredménye

Hékezelési folyamat alatt mért adatok:

Kamra Kamra Kiilénbsé
Hémeérseklet ertek 1 2 3 4 szonda . szonda Il g
Kamralevegé ['C] 59,3 59,7 59,6 59,1 60,1 - 1,0
Faanyag ['C] 573 56,3 56,1 57,1 57,1 58,2 1%

A héméré szondak altal mutatott értékek hitelesitése tizemi hGmérsékleten:

Hémeérséklet érték megnevzése 1 2 3 4 5
Uzem hémérészondai altal mutatott érték [°C] 59,7 60,7 60,3 - <
Labor szonda kontroll h6mérséklet értéke [ "C] 60,4 60,4 60,4 - -

Kilénbség [*C] 0,7 0,3 0,1 - -

A bemutatott h6kezelés soran a hékezelt faanyag bels6 hémérséklete 30 perc idGtartamra elérte az
el6irasok altal megkovetelt 56 "C h6mérsékletet

Javaslat:

A fent részletezett vizsgalat eredménye alapjan, a cég hikezelS berendezése a vonatkoz6 elGirasokat
teljesiteni képes. A cég ISPM15 szabvany szerinti 3 éves hdkezelési regisztraciojat javasoljuk.

A k&206it mérési eredmények értékelésénél figyelembe vett mérési bizonytalansag: 1,4C, amely k=2 tényezivel meghatarozott
kiterjesztett mérési bizonytalansagi érték. Feltételezve a mért értékek
os fedési valészinliségnek felel meg.

ilis eloszldsat, a bizonytalansagi érték kozelitdleg 95%-

Sopron, 2020.05.11.

-
7 Dr. %ovdcsw)’lgyi %’Eor

tudomanyos munkatdrs

”9/.' Alpar Tibor
laBoratérium igazgato




) SOPRONI EGYETEM Jegyz6konyv
KOZPONTI VIZSGALOLABORATORIUMA Vizsgalati szama:
A NAH ALTAL A NAH-1-1726/2014 SZAMON _legyz()'kijnyv KFR-31/2020.
AKKREDITALT VIZSGALOLABORATORIUM. Lap/oldal 1/2

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megbizo:

Sebestyén és tarsa kft., 8512 Nyarad Petéfi u. 0155/9

Megbizé postacime:

A meghbizas kelte és szama:

2020.04.27. , KFR-31/2020.

A vizsgalat megnevezése:

Faanyag-hokezeld kamra ISPM 15 szabvany szerinti vizsgalata

Alkalmazott szabvany:

FAO ISPM15, FS 003-v3.1:2010

A mintavétel madja es ideje:

A vizsgdlati minta leirdsa:

A minta beerkezeésének ideje: .

Anyag (pl. fafa], MOF, stb)

A minta nedvességtartalma [%]: '

A vizsgalat helyszine:

Sebestyén és tarsa kft.
telephelye: 8512 Nyarad Petdfi u. 0155/9

A vizsgalat targya:

Hokezelo kamra ISPM15 szabvany szerinti vizsgélata

A vizsgalat ideje:

2020.05.11.

A jegyzokonyv érvényessége:

2023.04.27.

A vizsgalat korulményei:

A vizsgalatot végzo személy(ek):

Dr. Kovacsvolgyi Gabor

Mellékletek:

| Oldalszam: |

Vizsgalati eszkozok:

ThermoCon hémérséklet regisztralo
miiszer

Megjegyzés: A mérési hiba becslését az EA-4/02 alapjan
készitett eljaras szerint végezziik.

A jegyz6konyv érvényességi ideje maximum 3 év lehet!

nyilvanossagra hozni.

A vizsgalati jegyzokonyvet a vizsgalélaboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében lehet

Sopron, 2020.05.11.

W

7’ -
A L7

< e

Jelen vannak:

o= . - - —
Dr. Kovdacsvolgyi Gabor
tudomanyos munkatars

Dr: Alpar Tibor
laboratérium igazgaté




	Vizsgálati eredmény 2020
	Vizsgalati jegyzőkönyv 2020

